
 

การจัดการความรู 
(KM)  

One-Point Lesson 
(ความรูเฉพาะเรื่อง) 

   หัวเรื่อง : การดูแลรักษาเครื่องมือวัด (เวอรเนียรคาลิปเปอร) 
เลขท่ีเอกสาร 06/2555 

วันท่ีรายงาน 4 กันยายน 2555 

ประเภท       ความรูพ้ืนฐาน     การแกไขปรับปรุง      ความยุงยาก/ปญหาท่ีเกิดขึ้น 

หัวหนากลุมงาน หัวหนางาน จัดทําโดย 

 
มนตรี ปราณีมาโพธ 

 
ประกิตต์ิ  ลิ้มสกุล 

 
ประกิตต์ิ  ลิ้มสกุล 

 

    วัตถุประสงค     สามารถดูแลรักษาเครื่องมือวัด (เวอรเนียรคาลิปเปอร) ได       
 

  สภาพปญหาท่ีเกิดข้ึน 
 

   มีเครื่องมือดี ก็ตองรูจักดูแลรักษา เทคนิคการดูแลเครือ่งมือวัดแบบงายๆ ดังน้ี 
 

  ข้ันตอนการดูแลรักษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  ผลลัพธท่ีได 

  ยืดอายุการใชงาน ไมเกิดความเสียหายและยังคงมีความเท่ียงตรงในการใชงานตอไป 

  ขอควรระวัง   
  ใชงานอยางระมัดระวังไมควรทําตกหลนเพราะจะทําใหเกดิความคลาดเคลื่อนในการวัด 

 

ผล
ที่

ได
รับ

 

วันท่ี            
ผูถายทอด            

ผูรับการถายทอด            

 

1. ทําความสะอาดชิ้นงาน โดยขจัดสิ่งสกปรก , 
 เศษผงออกใหหมดกอนวัดงาน 

2. รักเครื่องมือวัดใหสะอาด และควรมีนํ้ามัน
 กันสนิมเคลือบบางๆ  

3. ใชแรงกดวัดชิ้นงานอยางเหมาะสม อยาฝน,  กด
 หรือบีบอัดแรง ๆ 
4. ปองกันเครื่องมือวัดไมใหเกิดสนิม, การกระแทก, 
 การกดทับ, การตกจากท่ีสูง หรือสิ่งใด ๆ ท่ีจะทํา
 ใหเกิดความเสียหาย 

5. เช็ค หรือ คารลิเบรท ( Re-calibration) 
 เมื่อถึงเวลาท่ีกําหนด  จัดเก็บเขากลอง  



 


